
选购氮气发生器需要注意哪几点 

实验室有很多仪器需要用到氮气，如液质联用仪、GC/GC-MS、前处理仪器、保护气等，不

同仪器对氮气的要求也是不一样的，主要体现在氮气的纯度、流速、压力和稳定性。 

那我们该如何选择合适的氮气发生器呢？ 

相较而言，液质离子源需要纯度相对较高(97～99.9)、流速大 (一般几十升每分钟)、且非常

洁净、干燥的氮气流；GC/GC-MS 需要纯度高(zui 少 99.99%)，但流速低(300ml/min)的氮气；

前处理仪器需要纯度不高(95～99%)，但流速高的氮气。 

膜分离制氮技术因其分离过程非常简单可靠、无噪音污染的技术特点非常适合对氮气要求流

速大、纯度不高的仪器，如液质联用仪，前处理仪器等； 

PSA 制氮技术因其能产生纯度高达 99.999%的氮气，但其在大流速上的不稳定性的特点通常

应用在给 GC/GC-MS 提供氮气。 

 

 

 

 


