
 

低温恒温槽液体介质的选用 

低温恒温槽是自带制冷加热的高精度恒温源，可在机内水槽进行恒温实验，或通过软管

与其他设备相连，作为恒温源配套使用。广泛应用配套多种实验仪器设备如：旋转蒸发仪、

X 射线衍射仪、ICP 发射光谱仪、ICP 质谱仪、石墨炉原子吸收光谱仪、荧光分析仪、电子

显微镜、医用 CT 机、医用理疗设备、生产试验设备、精密磨床、数控机床、加工中心、激

光设备等。 

低温恒温槽作常用到的液体介质主要有水、酒精、硅油或者无水乙醇。在低温状态下，水易

结冰，因此在做实验的时候要用酒精或者无水乙醇或者硅油代替，这几种介质的凝固点非常

低，不易结冰，有较好的流动性，保证槽内温度的均匀度。 

那么实验操作中，应如何选择合适的液体介质呢？ 

工作温度低于 5℃时，液体介质一般选用酒精。        

工作温度 5～80℃时，液体介质一般选用纯净水。        

工作温度 80～90℃时，液体介质一般选用 15%甘油水溶液。        

工作温度 90～100℃时，液体介质一般选用油。    
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